Charakterystyka techniczna analizatora do oznaczania rtęci 
Załącznik do ogłoszenia nr 19 z dnia 06.10.2011 r. 

Analizator rtęci powinien być: kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do pracy. Aparat powinien zawierać autosampler na min 50 pozycji, oprogramowanie sterujące pracą urządzenia, obliczające i archiwizujące wyniki oraz umożliwiające automatyczny eksport wyników do bazy LIMS, komputer oraz inne akcesoria niezbędne do pracy aparatu.
Wymogi aparatu:	
- analizator działa na zasadzie: atomowej spektrometrii absorpcyjnej w połączeniu z metodą zimnych par (CV-AAS) lub atomowej spektrometrii fluorescencyjnej w połączeniu z metodą zimnych par (CV-AFS)
- granica oznaczalności na poziomie 50 ppt (ng/l) przy niepewności rozszerzonej 10%,
- analizator może pracować bez nadzoru np. w nocy
- czas analizy jednej próbki z autosamplera max. 4 min

